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辐射剂量数学模型在医学影像学的应用及研究进展
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　　随着医学的不断发展，现代医学影像技术越来越多的应用

于临床实践中，尤其是在ＣＴ、ＤＳＡ的临床应用呈逐年上升趋

势，辐射剂量问题已引起全世界的关注。有效实施辐射剂量检

测是保证医学影像学检查合理使用的基本要求。当前，临床上

主要采用影像设备的剂量测试工具来获得辐射剂量数据，并评

估患者的辐射剂量，但不能前瞻性的评价和预估某一放射学检

查时的辐射水平。近年来，数学模型开始应用于医学影像学领

域，对研究辐射剂量的科学实验带来便利。本文就辐射剂量数

学模型的临床应用及进展综述如下。

１　辐射剂量数学模型

为了使描述更具科学性、逻辑性、客观性和可重复性，人们

采用一种普遍认为比较严格的语言来描述各种现象，这种语言

就是数学。使用数学语言描述的事物就称为数学模型。数学

建模是一种数学的思考方法，是运用数学的语言和方法，通过

抽象、简化建立能近似刻画并“解决”实际问题的一种强有力的

数学手段。数学建模是用数学语言描述实际现象的过程，不但

包括外在形态，内在机制的描述，也包括预测，试验和解释实际

现象等内容［１］。

以蒙特卡洛（ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ）为代表的数学模拟方法是一种

通过设定随机过程，反复生成时间序列，计算参数估计量和统

计量，进而研究其分布特征的方法。具体的，当系统中各个单

元的可靠性特征量已知，但系统的可靠性过于复杂，难以建立

可靠性预计的精确数学模型或模型太复杂而不便应用时，可用

随机模拟法近似计算出系统可靠性的预计值；随着模拟次数的

增多，其预计精度也逐渐增高。由于涉及时间序列的反复生

成，蒙特卡洛模拟法是以高容量和高速度的计算机为前提条件

的，因此，只是在近些年才得到广泛推广。蒙特卡洛模拟方法

的原理是当问题或对象本身具有概率特征时，可以用计算机模

拟的方法产生抽样结果，根据抽样计算统计量或者参数的值；

随着模拟次数的增多，可以通过对各次统计量或参数的估计值

求平均的方法得到稳定结论［２］。

在医学影像学中，基于蒙特卡洛模拟技术开发的软件的临

床应用近年来有较大发展，如ＩｍｐａｃｔＭＣ软件包（ＶＡＭＰＧｍ

ｂＨ，Ｅｒｌａｎｇｅｎ，Ｇｅｒｍａｎｙ）功能独特，目前科研中，提供快速的三

维剂量分布计算，该软件可以适用于多种任务，包括普通放射

学、ＣＴ、Ｃ型臂（基于平板探测器）ＣＴ等。在科研中成功的剂

量分布计算已经在３０多个专业领域的国际刊物也有极好的反

馈［３］。还有一些通用的软件工具常在实验研究中应用，如用来

模拟辐射ＣＴ剂量沉积的基于蒙特卡洛的软件 ＭＣＮＰＸｅｘ

ｔｅｎｄｅｄｖ２．６，在洛杉矶洛斯阿拉莫斯国家实验室执行模拟
［４］。

国内应用较广的免费软件，如Ｇｅａｎｔ４
［５６］或 ＭＣＮＰＥＧＳ４

［７］，这

些软件可执行辐射剂量估算。器官剂量估算软件 ＰＣＸＭＣ

（ＳＴＵＫ，Ｆｉｎｌａｎｄ）是基于蒙特卡洛计算方法，用于估算人体器

官所受吸收剂量（ａｂｓｏｒｂｅｄｄｏｓｅ，ＡＤ）和全身有效剂量（ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ

ｄｏｓｅ，ＥＤ）的常用计算软件
［８］。

２　数学模型在ＣＴ检查中的应用

在ＣＴ检查中减少辐射剂量是医学影像研究的热点问题，

常用于评价 ＣＴ检查的 ＥＤ通过剂量长度乘积（ｄｏｓｅｌｅｎｇｔｈ

ｐｒｏｄｕｃｔ，ＤＬＰ）乘以权重因子获得
［９］，但与利用仿真体模检测

辐射剂量的方法比较，其值不够准确［１０］。应用数学模型软件，

模拟患者的辐射剂量，可避免不必要的重复照射。通过在软件

中加入ＣＴ的扫描参数及患者的性别、体质量指数（ＢＭＩ）、心

率等因素，因而更具个性化。辐射剂量数学模型在ＣＴ的应用

已越来越受到重视。

有研究采用数学模型评估冠状动脉造影患者接受的辐射

剂量，模型模拟固定管电流下ＥＤ，与常规心电门控管电流自动

调制技术接受的剂量相比较。可以得到心电门控管电流自动

调制技术（预设１００ｍＡｓ）的ＥＤ为（７．１±２．１）ｍＳｖ，而模拟固

定管电流（１００ｍＡｓ）下肺组织的ＥＤ为（１２．５±５．３）ｍＳｖ；并证

明应用心电门控管电流自动调制技术后辐射剂量减少

了５２％
［１１］。

ＩｍｐａｃｔＭＣ软件生成的三维剂量分布是其特点，可涉及到

器官剂量的估算和计算患者个体风险的ＥＤ水平。在对每个

采集的参数和重建的容积数据的基础上，进行了蒙特卡洛模

拟，以计算每个像素的沉积与光子相互作用方面的剂量。它可

模拟现代ＣＴ系统的所有参数，比如蝶形过滤器、管电流调制、

双源ＣＴ设置和动态Ｚ轴准直等。ＩｍｐａｃｔＭＣ软件的可视仿

真体模（ＮＶＩＤＩＡＧＰＵ）功能，模拟一个高精度的ＣＴ检查环

境，因此ＩｍｐａｃｔＭＣ是最快最全面的蒙特卡洛模拟软件包之

一。为了确保最好的结果，ＩｍｐａｃｔＭＣ已在三个不同的ＣＴ系

统（西门子、ＧＥ、飞利浦公司产品）验证
［１２］。

ＭＣＮＰＸｅｘｔｅｎｄｅｄｖ２．６软件能模拟以１ｋｅＶ的低能量辐

射剂量为基准的剂量，这种软件可使用１２０ｋＶｐ、３００ｍＡ的条

件下模拟全身ＣＴ扫描。针对普通患者，扫描范围可扩大，从

头顶的底部到耻骨随意调节。利用蒙特卡洛技术模拟的人体

数学模型，以现场调查（与临床应用相适应）所得的ＣＴ技术参

数和几何条件为输入参数，从理论上估算了成人ＣＴ冠状动脉

检查所接受各器官组织的吸收剂量［４］。一些免费软件（如

Ｇｅａｎｔ４）缺乏灵活性，难以适应ＣＴ扫描技术的复杂多变，这些

原因促进了开发以蒙特卡洛技术为仿真基础的应用于放射诊

断的软件，尤其是与ＣＴ检查相关的应用软件
［１３１７］。

３　数学模型在介入治疗的应用

介入治疗是临床、医学与工程技术紧密结合，相互依存而

发展起来的前沿学科，它具有微创、简便、安全等优点，为过去
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需外科手术治疗的一些疾病，或失去外科手术机会的疾病提供

了新的治疗方法，已成为可同内科、外科疗法并列的三大诊疗

技术之一。随着介入技术的广泛应用，更加需要控制治疗中的

辐射剂量。

器官剂量估算软件ＰＣＸＭＣ（ＳＴＵＫ，Ｆｉｎｌａｎｄ）是基于蒙特

卡洛计算方法，用于估算人体器官所受ＡＤ和全身ＥＤ的计算

软件。ＰＣＸＭＣ可以根据介入放射学实践中在线监测的面积

剂量乘积（ＤｏｓｅａｒｅａｐｒｏｄｕｃｔＤＡＰ）值，或者患者皮肤体表入射

剂量的测量值等参数估算介入患者有关器官或组织所受的

ＡＤ及全身ＥＤ。Ｈａｒｔ等
［１８］研究表明，ＰＣＸＭＣ估算的器官剂

量与皮肤入射剂量转换系数和英国国家放射防护局（ｎａｔｉｏｎａｌ

ｒａｄｉｏｌｏｇｙｐｒｏｔｅｃｔｉｏｎｂｏａｒｄ，ＮＲＰＢ）估算的转换系数很接近。

Ｓｃｈｕｌｔｚ等
［１９］应用ＰＣＸＭＣ及 ＭＣＮＰ两种蒙特卡洛软件

分别评价了在进行先天性心脏缺失的介入治疗时儿童与心内

科医生所接受的辐射剂量，得到了明显不同的结果，证明辐射

场中不同位置接受的辐射剂量不同；并且与仿真人体模型检测

的结果比较，验证了性别、体型对于辐射剂量的影响；最后评价

了防辐射服屏蔽散射线的能力，说明其对介入医生降低辐射剂

量的重要性。

４　数学模型与仿真人体模型的结合

数学模型对人体器官进行模型化描述，以便对医疗诊断中

患者受照射部位和人体紧要器官剂量进行估算。数学模型软

件又可以对今后的各种关于测量辐射剂量的仿真人体模型所

得到的数据进行比较［２０］。从而全面评价患者接受的辐射剂量

是否合理。但对于影像诊断学实践，并没有太多可对比数据，

因此，在应用该软件之前，应先开展体模实验进行软件可信度

的验证。白玫等［２１］对介入放射学实践进行了关于体模实验与

数学模型软件可信度的验证实验。

运用数学模型在影像诊断中进行器官剂量估算，与体模中

实测相结合，将大大提高放射学检查辐射预评价的效果，对减

低患者的受检辐射剂量有十分重要的意义。在与放射诊断学

联系较紧的内照射领域，根据中国人体特征开发的人体数学模

型，采用蒙特卡洛方法模拟伽马射线在人体模型内的衰减情

况，计算得出反映国人特征的各源器官对靶器官的比吸收分

数，建立了中国自己的吸收分数数据库。并将此结果与美国橡

树岭模型（ＯＲＮＬ）推荐值进行了比较，源靶器官相同（自吸收）

时结果十分吻合，证明了方法的正确性；源靶器官不同时，由于

人体模型的差别和物理过程选择的差别，数据存在一定差

异［２２２４］。如将此方法应用于影像诊断学中，建立反映中国人

特征的各源器官对靶器官的Ｘ光的吸收分数及数据库，将有

较高的临床和科研价值。

５　数学模型的应用前景

随着科学技术的发展，医学影像学在临床的诊断与治疗手

段中使用越来越频繁，以前在临床科研中以患者为实验对象的

方法已不可取，逐渐被各国放射学家所否定。应用数学模型来

评价辐射ＥＤ的方法，既对降低辐射剂量的科学实验带来便

利；同时也对临床新型设备应用时，在患者检查中所受辐射剂

量的多少模拟的检测给予预估。以蒙特卡洛为代表的数学模

型的应用比传统的ＣＴ、ＤＳＡ检查测量ＥＤ的方法更加简便，并

突出患者个体特征。数学模型在医学影像学领域的应用已越

来越凸显其价值。

目前，临床上主要采用影像设备自带的剂量测试工具来评

估患者的辐射剂量，但不能前瞻性的评价和预估某一放射学检

查时的辐射水平。数学模型应用于医学影像学领域为临床科

研带来了新的辐射剂量评估方法。中国在数学模型的软件研

发尚处于起步阶段，大部分成熟的数学模型软件必须依赖于国

外进口，因此，软件价格较高，无法广泛应用于临床科研。随着

中国科技水平的不断提高，数学模型必将有更广阔的应用

前景。
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ｕｌａｔｉｏｎａｎｄａｄａｐｔｉｖｅｐｉｔｃｈ［Ｊ］．ＥｕｒＲａｄｉｏｌ，２０１２，２２（３）：

５６９５７８．

［１１］ＰｅｔｏｕｓｓｉＨｅｎｓｓＮ，ＳｃｈｌａｔｔｌＨ，ＺａｎｋｌＭ，ｅｔａｌ．Ｏｒｇａｎｄｏ

ｓｅｓｆｒｏｍｅｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔａｌｅｘｐｏｓｕｒｅｓｃａｌｃｕｌａｔｅｄｕｓｉｎｇｖｏｘｅｌ

ｐｈａｎｔｏｍｓｏｆａｄｕｌｔｓａｎｄｃｈｉｌｄｒｅｎ［Ｊ］．Ｐｈｙｓ ＭｅｄＢｉｏｌ，

２０１２，５７（１８）：５６７９５７１３．

［１２］ＧｏｓｌｉｎｇＯ，ＬｏａｄｅｒＲ，ＶｅｎａｂｌｅｓＰ，ｅｔａｌ．ＣａｒｄｉａｃＣＴ：ａｒｅ

ｗｅｕｎｄｅｒｅｓｔｉｍａｔｉｎｇｔｈｅｄｏｓｅ？Ａｒａｄｉａｔｉｏｎｄｏｓｅｓｔｕｄｙｕｔｉ

ｌｉｚｉｎｇｔｈｅ２００７ＩＣＲＰｔｉｓｓｕｅｗｅｉｇｈｔｉｎｇｆａｃｔｏｒｓａｎｄａｃａｒｄｉ

ａｃｓｐｅｃｉｆｉｃｓｃａｎｖｏｌｕｍｅ［Ｊ］．ＣｌｉｎＲａｄｉｏｌ，２０１０，６５（１２）：

１０１３１０１７．

［１３］ＣｈｅｎＷ，ＫｏｌｄｉｔｚＤ，ＢｅｉｓｔｅｒＭ，ｅｔａｌ．ＦａｓｔｏｎｓｉｔｅＭｏｎｔｅ

ＣａｒｌｏｔｏｏｌｆｏｒｄｏｓｅｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｓｉｎＣＴａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ［Ｊ］．

ＭｅｄＰｈｙｓ，２０１２，３９（６）：２９８５２９９６．

［１４］ＳｃｈｍｉｄｔＢ，ＫａｌｅｎｄｅｒＷＡ．Ａｄｖａｎｃｅｄｍｅｔｈｏｄｆｏｒｃａｌｃｕｌａｔ

ｉｎｇｔｈｅｓｃａｔｔｅｒｓｉｇｎａｌｃｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎｉｎＣＴｄｅｔｅｃｔｏｒｓｂｙｔｈｅ

ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏｍｅｔｈｏｄ［Ｊ］．ＺＭｅｄＰｈｙｓ，２００３，１３（１）：３０

３９．

［１５］ＪａｒｒｙＧ，ＤｅｍａｒｃｏＪＪ，ＢｅｉｆｕｓｓＵ，ｅｔａｌ．Ａｍｏｎｔｅｃａｒｌｏｂａｓｅｄ

ｍｅｔｈｏｄｔｏｅｓｔｉｍａｔｅｒａｄｉａｔｉｏｎｄｏｓｅｆｒｏｍｓｐｉｒａｌＣＴ：ｆｒｏｍ
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ｐｈａｎｔｏｍｔｅｓｔｉｎｇｔｏｐａｔｉｅｎｔｓｐｅｃｉｆｉｃｍｏｄｅｌｓ［Ｊ］．ＰｈｙｓＭｅｄ

Ｂｉｏｌ，２００３，４８（１６）：２６４５２６６３．

［１６］ＤｅｍａｒｃｏＪＪ，ＣａｇｎｏｎＣＨ，ＣｏｄｙＤＤ，ｅｔａｌ．Ｅｓｔｉｍａｔｉｎｇｒａｄｉ

ａｔｉｏｎｄｏｓｅｓｆｒｏｍ ｍｕｌｔｉｄｅｔｅｃｔｏｒＣＴｕｓｉｎｇ ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ

ｓｉｍｕｌａｔｉｏｎｓ：ｅｆｆｅｃｔｓｏｆｄｉｆｆｅｒｅｎｔｓｉｚｅｖｏｘｅｌｉｚｅｄ ｐａｔｉｅｎｔ

ｍｏｄｅｌｓｏｎｍａｇｎｉｔｕｄｅｓｏｆｏｒｇａｎａｎｄｅｆｆｅｃｔｉｖｅｄｏｓｅ［Ｊ］．

ＰｈｙｓＭｅｄＢｉｏｌ，２００７，５２（９）：２５８３２５９７．

［１７］ＰｅｒｉｓｉｎａｋｉｓＫ，ＲａｉｓｓａｋｉＭ，ＴｈｅｏｃｈａｒｏｐｏｕｌｏｓＮ，ｅｔａｌ．Ｒｅ

ｄｕｃｔｉｏｎｏｆｅｙｅｌｅｎｓｒａｄｉａｔｉｏｎｄｏｓｅｂｙｏｒｂｉｔａｌＢｉｓｍｕｔｈ

ｓｈｉｅｌｄｉｎｇｉｎｐｅｄｉａｔｒｉｃｐａｔｉｅｎｔｓｕｎｄｅｒｇｏｉｎｇＣＴｏｆｔｈｅｈｅａｄ：

ａＭｏｎｔｅＣａｒｌｏｓｔｕｄｙ［Ｊ］．ＭｅｄＰｈｙｓ，２００５，３２（４）：１０２４

１０３０．

［１８］ＨａｒｔＤ，ＪｏｎｅｓＤＧ，ＷａｌｌＢＦ．Ｎｏｒｍａｌｉｓｅｄｏｒｇａｎｄｏｓｅｓｆｏｒ

ｍｅｄｉｃａｌｘｒａｙｅｘａｍｉｎａｔｉｏｎｓｃａｌｃｕｌａｔｅｄｕｓｉｎｇＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ

ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓ，ＮＲＰＢＳＲ２６２［Ｍ］．Ｃｈｉｌｔｏｎ：ＮＲＰＢ，１９９６．

［１９］ＳｃｈｕｌｔｚＦＷ，ＧｅｌｅｉｊｎｓＪ，ＳｐｏｅｌｓｔｒａＦＭ，ｅｔａｌ．ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ

ｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎｓｆｏｒａｓｓｅｓｓｍｅｎｔｏｆｒａｄｉａｔｉｏｎｄｏｓｅｔｏｐａｔｉｅｎｔｓ

ｗｉｔｈｃｏｎｇｅｎｉｔａｌｈｅａｒｔｄｅｆｅｃｔｓａｎｄｔｏｓｔａｆｆｄｕｒｉｎｇｃａｒｄｉａｃ

ｃａｔｈｅｔｅｒｉｚａｔｉｏｎｓ［Ｊ］．ＢｒＪＲａｄｉｏｌ，２００３，７６（９０９）：６３８６４７．

［２０］ＬａｚｏｓＤ，ＢｌｉｚｎａｋｏｖａＫ，ＫｏｌｉｔｓｉＺ，ｅｔａｌ．Ａｎｉｎｔｅｇｒａｔｅｄｒｅ

ｓｅａｒｃｈｔｏｏｌｆｏｒＸｒａｙｉｍａｇｉｎｇｓｉｍｕｌａｔｉｏｎ［Ｊ］．Ｃｏｍｐｕｔ

ＭｅｔｈｏｄｓＰｒｏｇｒａｍｓＢｉｏｍｅｄ，２００３，７０（３）：２４１２５１．

［２１］白玫，刘彬，郑钧正，等．两种介入放射学（ＣＡ和ＰＴＣＡ）

所致患者辐射剂量研究［Ｊ］．中国医学影像技术，２００７，２３

（１２）：１８７６１８８１．

［２２］王海彦，李君利，程建平，等．基于中国参考人人体数学模

型的内照射剂量计算［Ｊ］．核电子学与探测技术，２００６，２６

（６）：９１５９１８，９３１．

［２３］陈卓，刘晓平，施灿辉，等．基于 ＭＣＮＰ的医学仿真计算

建模方法研究［Ｊ］．系统仿真学报，２００４，１６（１０）：２１５３

２１５６．

［２４］刘洋，贾向红，许峰，等．基于可视中国数字人体素模型的

比吸收分数计算［Ｊ］．航天医学与医学工程，２０１２，２５（２）：

１１６１２０．

（收稿日期：２０１２１００８　修回日期：２０１３０１２２）

作者简介：张珏（１９８２～），医师，硕士研究生，主要从事肿瘤免疫学研究。

·综　　述·

微ＲＮＡ在肿瘤上皮间质转化中的作用及机制研究进展

张　珏 综述，朱　波 审校

（第三军医大学新桥医院全军肿瘤研究所，重庆４０００３７）

　　关键词：微ＲＮＡ；肿瘤；上皮间质转化

ｄｏｉ：１０．３９６９／ｊ．ｉｓｓｎ．１６７１８３４８．２０１３．１４．０３４ 文献标识码：Ａ 文章编号：１６７１８３４８（２０１３）１４１６５２０３

　　随着肿瘤学研究的不断深入，上皮间质转化（ｅｐｉｔｈｅｌｉａｌ

ｍｅｓｅｎｃｈｙｍａｌｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ，ＥＭＴ）在肿瘤侵袭和转移中发挥的作

用逐渐被人们认识和关注。近年来微ＲＮＡ（ｍｉｃｒｏＲＮＡ，ｍｉＲ

ＮＡ）的研究取得了极大进展，但其在肿瘤ＥＭＴ过程中的作用

机制仍有待进一步研究。大量研究显示，ｍｉＲＮＡｓ通过多种信

号通路参与肿瘤ＥＭＴ的各个环节的调控过程
［１］。本文主要

就ｍｉＲＮＡｓ在肿瘤ＥＭＴ中发挥的作用及目前研究的最新进

展进行综述。

１　肿瘤ＥＭＴ及相关机制概述

在肿瘤学的发展中，人们的认识经历了从最初的发现上皮

向内皮化生现象到确定ＥＭＴ的过程。１９９５年 Ｈａｙ
［２］正式系

统地将ＥＭＴ定义为上皮细胞在一定因素的作用下，失去细胞

极性和细胞间连接，并获得了间质细胞形态和特性，从而具有

浸润和迁移的能力。肿瘤细胞发生ＥＭＴ后，其上皮标志物Ｅ

钙黏蛋白（Ｅｃａｄｈｅｒｉｎ，ＥＣａ）、紧密连接蛋白（ＺＯ１）等表达下

调，间质标志物波形纤维蛋白（ｖｉｍｅｎｔｉｎ）、Ｎ钙黏蛋白（Ｎｃａｄ

ｈｅｒｉｎ）等表达上调，这一系列的改变受到多种信号通路调控，

如 Ｗｎｔ信号通路、肿瘤坏死因子β（ＴＧＦβ）信号通路、Ｎｏｔｃｈ

信号通路等。在肿瘤细胞表面存在一系列同ＥＭＴ相关的分

子和受体，如：Ｎｏｔｃｈ蛋白、转化生长因子β（ＴＧＦβ）、Ｗｎｔ蛋

白、表皮生长因子（ＥＧＦ）、成纤维生长因子（ＦＧＦ）和Ｅｃａ蛋白

等，它们通过各自的信号通路，包括Ｎｏｔｃｈ蛋白，ｓｍａｄ蛋白，核

因子κＢ（ＮＦκＢ），丝裂原活化蛋白激酶（ＭＡＰＫ），磷脂酰肌

醇３激酶（ＰＩ３Ｋ），β连接蛋白（βｃａｔｅｎｉｎ）等，作用于下游转录

因子和共刺激因子（锌指转录因子Ｓｎａｉｌ，锌指转录因子Ｓｌｕｇ，Ｅ

盒结合锌指蛋白（ＺＥＢ），Ｓｍａｄ相互作用蛋白１（ＳＩＰ１），转录因

子Ｔｗｉｓｔ，转移因子（ＴＦ）及 ＮＦκＢ，最终使细胞形态和功能发

生变化，导致其发生ＥＭＴ过程
［３６］。

２　ｍｉＲＮＡ概述

ｍｉＲＮＡ是一类长度为１８～２４个核苷酸的非编码单链小

分子ＲＮＡ，其能与目的信使ＲＮＡ（ｍＲＮＡ）结合，从而干预目

的ｍＲＮＡ功能的发挥。当ｍｉＲＮＡ与目的ｍＲＮＡ３′端非编码

区（３′ＵＴＲ）完全互补结合时，使得ｍＲＮＡ发生降解，而二者不

完全互补时，ｍｉＲＮＡ则抑制 ｍＲＮＡ翻译过程，阻遏蛋白质生

成，同时ｍｉＲＮＡ也能与 ｍＲＮＡ５′端称为“种子序列”结合，发

挥其调控功能［７］。因此，ｍｉＲＮＡ通过诱导目的 ｍＲＮＡ降解或

抑制目的ｍＲＮＡ翻译在转录后水平调控基因表达，将使其能

在肿瘤的发生和肿瘤ＥＭＴ过程中扮演着十分重要的角色。

在肿瘤和正常组织之间，ｍｉＲＮＡｓ表达水平有明显的差

异。随着基因芯片技术和深度测序技术的不断发展，大量

ＥＭＴ相关 ｍｉＲＮＡｓ被筛选出来，为 ｍｉＲＮＡｓ在肿瘤ＥＭＴ方

面的研究提供了极大的便利。

３　ｍｉＲＮＡ在肿瘤ＥＭＴ调控中的作用

３．１　ｍｉＲＮＡ促进ＥＭＴ　Ｇｅｂｅｓｈｕｂｅｒ等
［８］在乳腺上皮细胞

系诱发的ＥＭＴ内部比较中发现 ｍｉＲＮＡ２９ａ表达明显升高，

它能通过抑制锌指蛋白３６（ＴＴＰ），使表达Ｒａｓ蛋白的乳腺腺

瘤细胞发生ＥＭＴ。Ｍａ等
［９］发现 ｍｉＲＮＡ９在乳腺癌中高表

达，它直接作用于靶基因ＣＤＨ１（编码Ｅｃａｄｈｅｒｉｎ的 ｍＲＮＡ），

导致Ｅｃａｄｈｅｒｉｎ下调，同时也使βｃａｔｅｎｉｎ信号通路活化，促进

了血管生成素（ＶＥＧＦ）分泌增加，促进肿瘤细胞的侵袭和转
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